
 

 
Felhívás: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált minta/eszköz/berendezés-re vonatkoznak. A vizsgálati jegyző-
könyvet csak teljes terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadományozó írásos engedélye szüksé-
ges 
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Megbízó neve: Berthapharma-Technology Kft.,  
Címe:       8876 Tormafölde 

Petőfi Sándor utca 145. 
 
Megbízás kelte:    2020.05.04. 
 
Vizsgált minta megnevezése:  Viroxygel spray 

Felület fertőtlenítő spray 
 
Megbízás tárgya:    Felületfertőtlenítő-hatás vizsgálata 
 
Minta beérkezésének kelte:  2020.05.05. 
 
Vizsgálat végzésének időpontja:  2020.05.04.-2020.05.18. 
 
Dokumentáció:    nem mellékeltek 
 
Vizsgált minta:  
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Vizsgálati eredmények: 
 
Vizsgálati körülmények: 
 
Alkalmazott szerkoncentráció: hígítás nélkül    

Terhelés: 3%-os marha szérum albumin 

Neutralizáló szer: Polysorbat 80 3,00%; Lecitin 0,30%; saponin 3,00% 

Behatási idő: 120 másodperc                       Hőmérséklet: szobahőmérséklet 

Vizsgálati módszer: MSZ EN 1276:2020, MSZ EN 1650:2020 

 

Minta-előkészítés: MSZ EN ISO 21148:2017  
 
Bakteriocid hatás  
 

 

 

 

 

    Mikroorganizmusok 

Kontroll élő-
csíraszám 
(CFU/ml) 

24h 

Fertőtlenítés utáni 
élőcsíraszám 

(CFU/ml) 
48h 

lg R 
48h 

 
Követelmény 

lg R 

 
Staphylococcus aureus  
ATCC 6538 

1,5x108 3,0x101 6,70 

 

≥5 

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 15442  

1,5x108 2,0x101 6,88 
 

≥5 

Enterococcus hirae  
ATCC  10541 

1,5x108 9,0x101 6,23 
 

≥5 

Escherichia coli 
ATCC 8739 

1,5x108 1,0x101 7,18 
 

≥5 

    Mikroorganizmusok 

Kontroll élő-
csíraszám 
(CFU/ml) 

48 h 

Fertőtlenítés utáni 
élőcsíraszám 

(CFU/ml) 
48h 

lg R 
48h 

 
Követelmény 

lg R 

Candida albicans 
ATCC10231  

  1,5x107 
 2,0x101     6,88 

 

≥4 

    Mikroorganizmusok 

Kontroll élő-
csíraszám 
(CFU/ml) 

7 nap 

Fertőtlenítés utáni 
élőcsíraszám 

(CFU/ml) 
72 h 

lg R 
72 h 

 
Követelmény 

lg R 

Aspergillus brasiliensis 
ATCC16404 

      1,5x107 3,0x101       6,70 
 

≥4 
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Értékelés: 

 
A vizsgálat Viroxygel spray felületfertőtlenítő-szer baktericid és fungicid hatása megfelel a 
fertőtlenítőhatásra vonatkozó követelményeknek. 
 
 
 
 
A minták a vizsgálatok során felhasználásra kerültek. 
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Nagy Zita  Borosné Simon Bernadett 
 vizsgáló szakértő  

 
 
 

Varjú András  
osztályvezető  

vizsgáló szakértő 
 

 
 


